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Summary
　　　Tooth　length　has　been　commonly　measured　in　the　clinic　by　the　radiographic　or
electronic　method．　This　study　was　done　to　determine　whether　Endocater（EC），　a　new
electronic　device　for　determining　the　length　of　tooth，　was　useful　in　cases　of　exti】rpation　of
vital　pulp　and　infected　root　canal　treatment　clinically．　A　Root　Canal　Meter（R．　C．　M）that
had　been　usually　used　in　our　clinic，　was　utilized　as　a　control．
　　　The　results　obtained　were　as　follows：
　　　LFor　extirpation　Cases　of　vital　pulp，　R．　C．　M．　could　determine　the　lengths　of　teefh　in
all　of　42　cases，　but　EC　could　not　determine　150f　42　cases（35．7％）．　On　the　other　hand，　at　the
first　appointment　for　infected　root　canal　treatment，　EC　could　not　measure　the　lengths　of
teeth　in　30f　32　cases（9．4％）．　The　teeth　lengths　of　the　failure　cases　could　be　determined　at
the　next　apPointment．
　　　2．The　teeth　lengths　determined　by　EC　were　from　O．5　to　1．0　mm　shorter　than　those
measured　by　R．　C．　M，　in　most　cases．
本論文の要旨は第25回松本歯科大学学会例会（昭和62年11月14日）において発表された．（1987年10月30日受理）
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言
　根管治療を行う上で不可欠である根管長測定法
として，現在，歯根膜と口腔粘膜間の電気抵抗値
（インピーダンス）が一定であるとの原理に基づ
いた，電気的に根管長を測定する方法が広く普及
している．この方法は簡便で，X線被曝を要さず，
比較的正確に根管長を測定出来るが，しかし厳密
に根尖狭窄部を知ることが出来るとは言いがた
く，従来より使用されている機種の多くは，根尖
孔より測定針が突出した時点で根尖表示とされる
ものが多いことが報告されている．1・2）．
　近年市販されたEndocater（エンドケーター一・）
は，従来のものと異なり，400kHzの高い周波数
の電流を用いることにより，測定針の太さ，根尖
孔の大きざ根管の形態などの影響を受けること
なく，根尖狭窄部を測定出来るとしている’一’6）．著
者等は前回，Endocaterを臨床で抜髄症例に使用
した結果について調査を行い，血液など根管内の
電導物質の影響を受けやすく，測定不能となるこ
とが多かったが，測定精度は高く，状況によって
はかなり正確に根尖狭窄部付近を指す可能性のあ
ることを報告したη．
　そこで，慎重に測定を行えぽ，Endocaterの歯
内療法への導入は可能性が高いと判定し，今回は
抜髄と感染根管治療の両症例に対して，En－
docaterの測定による根管長に従って根管拡大及
び根管充填を施したので，その結果について報告
する．
材料と方法
1．実験材料
　被検歯は本学病院保存科を訪れた28～68歳の男
子8名，女子9名，合計17名の48歯74症例（根管）
で，そのうち抜髄例が25歯42症例（根管），感染根
管治療例が23歯32症例（根管）であった．
2．実験方法
　抜髄処置方法は常法に従って，2％キシロカイ
ンで浸潤麻酔を施してから，ラバーダム防湿下で
髄室天蓋を除去し，次に手用リーマーを根管壁を
削除しない程度に用いて，根管歯髄を根尖狭窄部
付近まで除去した．3％H202で根管を洗浄し，プ
ローチ綿花で拭って乾燥してから，Endocater（以
下ECと略す）の2本のコードのうち，リーマーホ
ルダーがついている方をNo．15のリーマーにつ
なぎ，残りのクリップが付いている方を口角導子
につないで，ECを使用出来るように調整してか
ら，No．15のリーマーを根管内に挿入し，メーター
の指針が中心線に一致した長さをリーマーに直接
フェルトペンで印記した．次にその位置でのRoot
Canal　Meter（以下R．　C．　M．と略す）による測定値
を読みとってから，R．　C．　M．が40μAを示す位置ま
でNo．15のリーマーをさらに挿入して再びフェ
ルトペンによる印記を行い，根管よりリーマーを
引き出してそれぞれの長さを測定した．次に拡大
器械のサイズを大きくしていき，No．40までの各
サイズについてECが中心線を示す位置とその位
置でのR．C．　M．値を測定した．さらにECが中心
線を示す位置を作業長とし，すべて手用リーマー
を用いて大きな拡大基準8）まで拡大（形成）した．
それから常法のようにFlare　preparationを加
え，必要に応じて根管中央部から上部にかけては
ファイリングを行った．
　機械的な清掃拡大の完了後，ネオクリーナーと
3％H202の交互洗浄を行い，次にホルマリン・グ
アヤコールまたはホルモクレゾールを根管内にプ
ローチ綿花で貼薬し，仮封して抜髄時の処置を完
了した．
　抜髄後の最初の治療時に根管内の貼薬綿栓を除
去し，滅菌したブローチ綿花で拭って乾燥してか
ら，先ず前回拡大したのと同じサイズの手用リー
マー?dCが中心線を示すまで根管内に挿入し，
根管長と拡大サイズの再確認を行った．根管長が
前回測定した長さと異なる場合には，もう一度
No．15からの機械的拡大を前回と同様に行った．
　特に再根管拡大を必要とした症例以外は，根管
洗浄を行ってから根管充填を施した．常法の如く
シーラーとしてキャナルスを用い，主ガッタパー
チヤポイントを挿入後，lateral　condensationを
施して根管充填を完了した．根管充墳後直ちにX
線写真を撮影し，主ガッタパーチャポイントの到
達度，さらにシーラーの根尖歯周組織への溢出の
有無を調査した．なお再根管拡大により急性症状
の発現が危惧された症例では，根管充填を次回来
院時に延期した．
　一方感染根管処置方法は，常法に従ってラバー
ダム防湿下で髄室天蓋を除去し，次に手用リー
マーを用いて主として根管中央部から上部にかけ
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ての根管内容物の除去と根管壁表層の削除を行っ
て，根管洗浄後5％クロラムフェニコール液を貼
薬し，仮封して1回目の処置を完了した．2回目
の治療時からは抜髄での機械的拡大以降と全く同
様の処置を行った．なお歯髄壊死と診断された症
例など根管がさして汚染されていないと考えられ
る症例では，1回目の処置を省略した．
結 果
1．ECで測定された根管長とR．　C．　M　40μAの
根管長の差
　測定した症例は抜髄が42例（根管），感染根管治
療が32例（根管）であったが，抜髄時のEC測定で
はリーマーの先端が根管口付近ないし根管中央部
程度にしか挿入されていないのが明白であるにも
かかわらず，メーターの指針が中心線を越えてし
まうことが多数の症例でみられ，根管内容物の除
去を入念に行って測定したが，それでも抜髄時に
明確な測定が行い得なかった症例が15例（35．7％）
あった．これに対してR．C．　M．ではNo．15のリー
マーのみの判定であるが，常法に従っての根管内
容物の除去と止血後に大多数の症例が測定可能と
なり，全例が抜髄時に測定出来た．一方感染根管
治療ではECにおいても最初から測定可能な症例
が多く，根管内浸出液などにより1回目の根管拡
大時に測定出来なかったものは3例であり，R．　C．
M．では全例が測定出来た．抜髄時ならびに感染根
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管治療の1回目の拡大時にECでの測定が行えな
かった症例は，すべて次回来院時に測定出来た．
　No．15の手用リーマーで測定したR．　C．　M．40
μAの根管長に対して，ECで測定し最終的に作業
長とされた根管長が同一であるものを0，長いも
のを＋，短いものを一として差を調査した．抜髄
では42例中ECで測定した根管長th：　R．　C．　M．40
μAでの根管長より長かったのは＋0．5mmの1
例のみで，それ以外の症例はすべて0～－1．Omm
の間であり，特1こ一〇．5㎜が33例（78．6％），－1．O
mmが7例（16．7％）とR．　C．　M．の根管長より
0，5～1．Omm短かかった症例が42例中40例
（95．2％）を占めた．感染根管治療においても0
～－P．Omm間に32例中31例（96．9％）が集中し，
抜髄と同様の結果が得られたが，－0．5mmの症
例が17例（53．1％）と過半数を占めたものの抜髄
例よりも低率であり，逆に抜髄では1例のみで
あったOmmの症例が5例（15．6％）と増え，ま
た一1．Ommも9例（28．1％）と若干増加し，抜髄
に比べてやや分散傾向を示した（図1）．
2．測定針の太さとECの中心線指示との関係
・ECの針の振れ具合いや術前のX線写真上での
根管長の対比などから，ほぼ正常な測定が行われ
ていると判定された時点より，No．15～No．40の
手用リーマーを測定針としてECが中心線を示し
た長さを記録し，測定針の太さによる根管長の変
化を調査した．
（％）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
一
10
EC－RC．　M（mm）一2．0 一1．5 一1．0 一〇．5 0 十〇．5 十1．0 十1．5 十2．0 計
［：コ抜 髄 0 0 7 33 1 1 0 0 0 42
■■■感染根管治療 1 0 9 17 5 0 0 0 0 32
図1：ECの根管長とR．　C．　M．40μでの根管長の差
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　No．15～No．40の手用リーマーによる測定で
根管長に変化がみられなかった症例は，抜髄では
調査出来た38例中の26例（68．4％），感染根管治療
では32例中の24例（75．0％）といずれも高率に示
された．変化のみられた症例のうち，No．15で測
定された長さよりもNo．40での長さが減少した
ものは，抜髄の1例のみで一〇．5mmであり，それ
以外はすべて根管長の増加を示し，抜髄では＋
0．5～＋2．Ommと多少・ミラつきがみられたが，感
染鰭治療では8例中＋0．5㎜が7　flU，＋1．O
mmが1例であった（図2）．
3．ECの中心線指示時のR．　C．　M．値
　抜髄では27．0～37．OμA，感染根管治療では
27．O－－39．0μAの範囲に分布し，指針となるべき
一定の値は示されなかったが，平均的には抜髄が
33～35μA，感染根管治療が33～36μAと比較的限
定された範囲の値を示した．また拡大器械のサイ
ズ（測定針の太さ）が大きくなるにつれて僅かな
がらR．C．　M．値が大きくなる傾向が示された（図
3）．
4．ガッタパーチャポイントの到達位置
　根管充填直後に撮影したX線写真上で，根尖端
（％）
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■感染根管治療 0 0 0 0 24 7 1 0 0 32
図2：リーマーサイズNo．15→No．40のEC根管長の変動
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図3：ECの中心線指示時のRCM値
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の表面に一致するものを0とし，それより根管口
方向を一，根尖端を越えているものを＋として
ガッタパーチャポイントの到達位置を測定した．
なお根尖孔の開口部が判明した症例ではその位置
を0とした．
　抜髄では測定出来た37例中一1．Ommが11例
（29．7％）と最も多く，次いでOmmが9例
（24．3％），－0．5mmが8例（21．6％）と0～－
1．Ommの間に28例（75．7％）がみられ，＋の症例
は＋0．5mmの1例のみであった．一方感染根管
治療では32例中Ommが12例（21．9％），－0．5
mmが6例（18．8％）の1頂であり，抜髄に比べて＋
の症例が多くみられ，統計学的にも有意差が示さ
れた（p＜0．02）．またこの傾向は，感染根管治療
例の中でも術前のX線写真で根尖部に透過像の認
められた症例で，さらに明確に示された（図4）．
5．シーラーの根尖歯周組織への溢出について
　根管充墳直後のX線写真上で根尖歯周組織内の
シーラーの溢出の有無を調べた．抜髄を行った症
例でシーラーの溢出が認められたのは調査出来た
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37例中6例（16．2％）で，ガッタパーチャポイン
トの到達度が＋0．5～＋1．Ommの症例であった．
一方感染根管治療を行った症例では32例中12例
（37．5％）にシーラーの溢出が認められた．溢出
が認められたのはガッタパーチャポイソトの到達
度が＋O．5～－1．Ommの症例であった．感染根管
治療例のうちX線写真で根尖部にX線透過像を認
めた症例ではシーラーの溢出傾向が大であり，透
過像の認められなかった症例群ならびに抜髄例と
の間に統計学的有意差があった（p〈0．01）（図
4）．
考 察
　今回は抜髄と感染根管治療に対して，ECで測
定した根管長による根管拡大及び根管充墳を施し
たが，対照としたR．C．　M．40μAの長さを，　ECで
の測定が不能な症例や測定値に疑問のある症例へ
の参考として，ECの測定がより確実に行えるよ
う配慮した．なお，R．　C．　M．40μAは根尖狭窄部を
若干越えた位置とされている1・2）ことから，根尖狭
（％）
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図4　ガッタパーチャポイントの到達位置とシーラーの溢出の有無
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窄部の破壊を防ぐために，R．　C．　M．40μAまでの
挿入はNo．15のリーマーのみに留めた．
　常法に従って予め歯髄の大半を除去してから，
No．　15の手用リーマーを挿入して行った抜髄例
での根管長測定では，前回と同様にECは過半数
の症例で測定不能であった．これに対してR．C．
M．では，ほとんどの症例で測定が可能であった．
　さらにECでは，　R．CMで測定した長さを参
考1こして，その長さの少し手前（1．5－2．0㎜）
まで根管内容物を除去した後ですら，測定不能で
あった症例が42例中15例（37．7％）も存在した．
一方感染根管治療では，最初の根管拡大時より測
定可能な症例が多く，また抜髄例においても，次
回来院時には全例が測定出来た．
　以上を総合すると，ECは周波数の高い電流を
使用しているために，根管内の血液などの電導物
質に影響され易く，特に出血を随伴する抜髄時の
根管では，R．　C．　M．では既に測定可能な状況にあ
るものですらなお強く影響され，多数の症例で測
定不能状態が示されたものと思われる．従って，
もしECのみで根尖狭窄部までの抜髄と根管拡大
を行おうとするならぽ，多分に手指の感覚と経験
とに頼っての根尖狭窄部直前までの歯髄除去が必
要となろうが，これでは本末転倒と言わざるを得
ない．この解決策としてエンドテープ法9）があり，
No．10のリーマーの先端0．5mmを露出し，他の
部分に薄い絶縁テープ（エンドテープ）を巻つけ
ることにより，根管内の電導物質の影響を受けず
に根尖部根管の細管形態によるインピーダンスを
感知し得るとする方法であるが，今回，数例に応
用してみたところ，リーマーにエンドテープを密
着させてスリムに巻きつけることが難しく，細い
No．10のリーマーでさえ，測定を行いたい根管深
部への挿入に支障となる場合が多く，熟練により
ある程度は容易になるとしても，あまつさえ煩雑
な操作を強いられる歯内療法での実用性は疑問で
あると思われた．
　このように抜髄時では感度の過敏状態を呈した
ECではあるが，根管内容物の影響が制御された
状況では，根管内への測定針の挿入に応じて指針
の動きもスムーズであり，特に根尖狭窄部付近で
のインピーダンスの変化が明確に視認出来，また
電流により疹痛が惹起されることもないなど，使
い勝手の良さが感じられた．さらに，測定値はR．
C．M．40μA位置のわずか手前（－0．5～－1．O
mm）に集中してみられ，抜髄では42例中40例
（95．2％），感染根管治療では32例中26例（81．3％）
であり，R．　C．　M．40μA位置を越えて測定された
症鵬雄の1例（＋0．5㎜）のみであったこと
は，前回の成績とも合わせて，この器械の精度の
高さを示すものである．従って根管内容物による
影響が除かれれぽ，ECの測定値はかなり正確に
根尖狭窄部を指し得ることが判明した．このこと
は一方で，No．　15のリーマーのみでの測定にもか
かわらず，R．　C．　M．の正確さと有用性をここでも
再確認させるものであった．また今回の成績から
も，R．　C．M．40μAの根管長から1．Omm短く作業
長を設定して，アピカルシートを形成した前回の
抜髄における術式7｝の正当性が評価出来た．
　前回は作業長としたR．C．M．40μAよりLO
mm短い位置でのR．　C．　M値ならびにEC値の調
査を行ったが，今回はEC指示値の作業長である
ので，No．15よりNo．40までの各手用リーマーに
ついて測定を行い，測定針の太さによる影響の有
無を調べるとともに，各サイズにおけるEC指示
値でのRC．　M値の測定を行った．　No．15～No．
40で根管長に変化がなかったものが抜髄38例中の
26例（68．4％），感染根管治療32例中の24例
（75．0％）と高率にみられ，次いで僅かに根管長
を増した十〇．5　mm　h；抜髄で6例（15．8％），感染
根管治療で7例（21．9％）と多く示され，逆に根
散の減少を示したのは掘の1例（－0．5㎜）
のみであった．このことから，ECによる測定では
測定針の太さによる影響はほとんどなく，僅かに
根管長の増加がみられた症例については，根管拡
大を通じて根尖孔部に象牙質削片が押し込まれ，
インピーダスの上昇を生じたためではないかと思
われる．また＋1．5～＋2．Ommと明らかに根管長
を増加した症例が抜髄例のみに4例みられ，EC
では根尖部根管の小量の残髄によっても影響を受
けることがあるようである．従って，このような
症例では細い測定針のみの測定だけでなく，根管
拡大を通じての根管長の再確認が必要と思われ
る．次に，EC指示位置でのR．　C．　M．値は，抜髄で
は27．0～37．0μA，感染根管治療では27．0～39．0
μAと広い範囲に分布し，平均値は抜髄が33～35
μA，感染根管治療が33～36μAと比較的限定され
た範囲の値を示し，拡大器械のサイズが大きくな
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るにつれて値が大きくなる傾向がみられた．この
ことは，このR．C．　M．値が根管長測定のための指
針とはならないが，根尖狭窄部の破壊を防ぐため
の一応の目安にはなるかもしれない．
　根管充填直後のX線写真でECにより測定さ
れた根管長までの拡大状況を調べてみたが，今回
も前回と同様に被検者を出来るだけX線に曝さ
ないために，リーマーを挿入してのX線撮影は行
わずに，正確さは減るが根管充墳直後のX線写真
によるガッタパーチャポイントの到達度から判定
した．抜髄では0～－1．Ommの間に37例中28例
（75、7％）がみられ，歯根膜腔に突出が認められ
たのは＋0．5mmの1例のみであった．しかしな
がらこの1例は，根管長測定時にもR．　C．M．40
μA位置より＋0．5mmを示した唯一例であり，
EC自体の調整ミスであったのかもしれない．こ
のように抜髄ではover　filling例が皆無に近かっ
たのに対して，感染根管治療ではover　filling例
が32例中8例（25．0％）と多く，統計学的にも有意
差がみられた．この原因の詳細については不明で
あるが，今回の調査結果を総合してみると，over
fillingが生ずる傾向は感染根管治療の中でもX
線写真で根尖部透過像を認めた症例で高率にみら
れ，その反面，根尖部透過像を有する症例は，EC
の根管長測定ではR．C．　M．40μA位置よりも短
いものが多く，R．　C．　M．40μAと同位置に測定さ
れた5例中では1例のみであったのに対して，－
1．Ommlこ測定された9例中7例カミ透過像を認め
た症例であった．これらのことから，透過像を有
する症例では根尖部に炎症性の吸収・添加による
形態異常，例えぽ漏斗状吸収を被った根尖孔など
が考えられ，このような症例ではアピカルシート
の形成が難しいために，根管充填時に加わる垂直
圧などによってover　fillingを生じたのではない
かと考えている．
　シーラーの溢出については，やはり根尖部X線
透過像を：有する症例にその傾向が明らかに大であ
り，根尖狭窄部の破壊やアピカルシートの形成が
困難であるという点に加えて，根尖歯周組織が疎
であるために根管充墳圧により溢出されやすいも
のと思われる．
ま　　と　　め
Root　Canal　Meter（R．　C．　M．）を対照として，
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最も新しい電気的な根管長測定器であるEn・
docater（EC）を，臨床で抜髄症例と感染根管治療
症例に使用してみた．結果は以下の通りである．
　1．予め根管歯髄や根管内容物を根尖付近まで
除去した根管に，手用リーマーを挿入して根管長
を測定したところ，R．　C．　M．では全例で測定が行
えたが，ECでは抜髄時に42例中15例（35．7％）の
測定が，また感染根管治療の1回目の根管拡大時
には32例中3例（9．4％）の測定が，それぞれ不明
確であった．
　これらの症例は，次回来院時には全例が測定出
来た．
　2．ECで測定した根管長は，　R．　C．　M．40μAの
長さに比べて，抜髄例では42例中40例（95．2％）
が0．5㎜一1．0㎜短く，残りの2胴同長と
0．5mm長く測定された．一方感染根管治療例で
は，32例中26例（81．3％）が0．5㎜一1．0㎜短
く．他は1例が2．Omm短く，残りの5例は40μA
と同長であった．
　3．No．15～No．40の手用リーマーを用いて，測
定針の太さによるECの根管長の変化について調
べたところ，抜髄症例では調査出来た38例中，変
化なしが26例（68，4％），0．5mm増加したもの6
例，1．Omm～2．Omm増加が5例であり，逆に0．5
mm減少したものが1例であった．
　一方感染根管症例では，32例中変化なし24例
（75．0％），7例には0．5mmおよび1例に1．O
mmの根管長の増加がみられた．
　4．ECの中心線指示時のR．　C．　M．値は，抜髄で
は27．0μA～37．0レA，また感染根管治療では27．0
μA～39．OμAの範囲に分布して示された．
　5．根管充填直後のX線写真で，根尖端を0と
して，ガッタパーチャポイントの到達度を調査し
たところ，抜髄では調査出来た37例中，－1．5mm
以下8例，－1．Omm－一一〇．5mm　19flU，　Omm　9
例および＋0．5mm　1例であった．
　一方感染根管治療では32例中，－1．5mm以下
4例，－1．O　mm　一一　－O．5　mm　8例，　Omm　12例，十
〇．5mm　7例および＋1．5　mm　1例であった．
　6．シーラーの溢出が認められたのは，抜髄37
例中の6例および感染根管治療32例中の12例で
あった．
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